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A - akreditovana skddka; N - neakreditovand skuska

PROTOKOL O SKUSKACH ¢ 8114 /2018

Objednévatel a adresa: ~ OBEC HATNE Poget stran: 1
Obecny frad Polet listov : 1
Hatné Vzorka ¢islo: 8114/2018
Predmet skasky ( vyrobok ) : 1 x pitna voda
Déatum odberu a prevzatia skuSobnej vzorky : 18.12.2018, 12:15 hod.
Teplota pri prijme vzorky: 6,5°C
Spdsob odberu a dodania vzorky MVDr.Sveckova, podla M oPiV (A)
do skSobne : v Case 11:15 az 11:30 hod.
Vysledok skusok vykonanych v dfioch : 18.12.2018 —21.12.2018
Oznacenie vzoriek podla Ziadanky na vySetrenie: 8114/2018
Nazov vzorky : , Pitné voda — odb. miesto : koncovka vetvy CP
neistota ' limit
ukazovatel’ jednotka vysledok merania metéda A/N | vyhl. MZ SR
U(k=2) 2472017
Skupina znakov : fyzikdlno — chemické
Dusitany (NO7,) mg/l < 0,020 - STN EN 26777 A 0,5
Dusiénany (NO5) me/l 8,41 13 % STN ISO 7890 — 3 A 50
Aménne i6ny (NH',) mg/l < 0,020 - STN 1SO 7150 — | A 0,5
pH - 7,41 1 % STN 99 9000 A 6,5-9,5
Elektrol.vodivost (25°C) mS/m 51,9 4% STN EN 27888 A 125,0
Farba mg/IPt <5 - STN EN ISO 7887 A 20
Pach - 12?;(:};& - STN EN 1622 A | Bez zapachu
< prahové PrijateIn4 pre
Chit . hgdnota . STN.EN 1622 @ ‘Lpotreb.p
Zakal FAU <1 - STN EN ISO 7027 A 5
Teplota °C 3,7 - STN 757375 A §-12
il it mg/l <0,50 . STNENISO 8467 | A 30
Absorbancia 254 nm/lcm - 0,010 17 % STN 75 7360 A 0,08
VoIny chlér mg/l < 0,03 - STN EN ISO 7393 -2 A 0,3
Zelezo (Fe,y) mg/] < 0,050 - STN 180 6332 A 0,2/0,5
Mangén (Mn*") mg/l < 0,020 - STN ISO 6333 A 0,05/0,2
Skupina znakov : mikrobiologicky nélez
Escherichia coli 37°C KTJ/100ml 0 I I TR 0
Koliformné bak, 37°C KTJ/100ml 0 2 | i RO A
Enterokoky 37°C KTJ/100ml 0 - STN EN IS0 7899-2
Kultivov.mikroorg.36°C KTJ/1ml 0 - STN EN IS0 6222
Kultivov. mikroorg.22°C KTJ/1ml 3 30 % STN EN IS0 6222
Clostr.perfringens 37 °C KTJ/100ml 0 - STN EN ISO 14189

Meradla a meracie zariadenia pouZité na sktigky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platnych
predpisov. Vysledky skisok sa tykaju len predmetov sku§ky a nenahradzaji mé rozhodnutla orgéno

Détum vystavenia protokolu: 21.12.2018

Za sprévnost vysledkov zodpoveda: Ing. Pijék, Ing. Laluhovd M
Schvaluje: ) ' Riaditel
Pripis dostane: OBEC HATNE, Hatné
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